Brugervejledning til polarimeter Perkin-Elmer 141
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Teend apparatet pa kontakt "1”
2. Teend Na-lampen ved at holde den rgde knap "2” inde samtidig med at de to
kontakter "2a+b” teendes.

Apparatet skal teendes ca. 45 min fer brug.

3. Kuvetten "4” skylles med deminiraliseret vand og aftgrres med linsepapir.

4. Kuvetten iseettes "5” og der skal nu nulstilles pa det oplgsningsmiddel som er anvendt til at
oplase prgven.

5. Den yderste ring "4a” drejes mod venstre og den inderste ring "4b” drejes mod hgjre, dette
seetter teelleren "6” i gang.

6. Nar teelleren er stabil pa sidste decimal stoppes den ved at dreje "4a” mod hgjre og "4b”
mod venstre.

7. Nu nulstilles der pa Auto Zero"7”.

Appartet er nu klar til brug

8. Praven afvejes | 2 ml dramglas (40,0 mg) og oplgses i 2,0 ml vand, evt. ved opvarmning,
herved bliver koncentrationen 20 x 10~ g/ml

9. Vask kuvetten med praven et par gang fer preven analyseres, undga luftbobler!

Har praven mange luftbobler bgr den komme i et ultralydsbad for den analyseres.

10. Nu iseettes kuvetten og der fortsaettes fra punkt 5.
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Vejledning i brug af polariometer.

Teend for apparatet pa knappen yderst til venstre.

De 2 knapper for Na- lampen taendes.

Blende slit star pa 589nm.

Varmer op ca. 1 time.

Fyld kuvetten med dest. vand og sect den i apparatet.

Den yderste ring pa knappen leengst mod venstre () drejes helt til venstre.

Der drejes mod hejre pa den inderste ring og talleren aktiveres. Lad std 5 min. og drej igen tilbage.

Hvis telleren ikke star pa 0 nulstilles manuelt pa sort knap tv for telleren.
Dette gentages flere gange indtil apparatet nulstiller sig. Herefter ma den sorte knap ikke rores.

Tem kuvetten, skyl og fyld den med proven.

Losn inderste ring og telleren kerer.
Luk inderste ring ( drej helt til venstre ). Notér vaerdi.

Dette med at losne/lukke den inderste ring og notering af vaerdi, gentages flere gange indtil der
ikke er nogen nzvnevardig &ndring i veerdien.

Beregning af 7 : aflest veerdi — 100.000
- betyder L form.



