Vejledning til Shimadzu fotometer.

[-galactosidase maling

Fotometret stir pA MODE.
Tast 4 (Kinetic) — ENTER.
Indtast som angivet:

PARAMETER CHANGE Y/N?

Tast Y — nr - ENTER og vzlg de enskede parametre.
(Tast ENTER for ordre).

1. A=412nm

2 Upper=+120A Lower =0.00 A

3. Lag T = 0 sec. Rate T = 120 sec.
Interval T = 120 sec.

4. Factor = 1.0000

5. Sample No=1

6. Gainx 10 No
7. File.

Szt kuvetterne med buffer + ONPGal i fotometret.
Tast AUTO ZERO.
Tilsat -galactosidase, bland, luk kuvettehuset og tast START.

Hvis reaktionen ikke er linezr, gentages reaktionen.

NOTE! Ogsa IDH mailes efter denne forskrift! ( men 340 nm )



